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OIKEUSLAAKETIETEEN LAITOS  INSTITUTIONEN FOR RATTSMEDICIN
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TUTKIMUSTODISTUS
Tutkimuksen tarkoitus; Kaanteisosmoosilaitteen kyky poistaa syanobakteerin (sinilevan)

muodostamaa nodulariini —toksiinia,
Modulariini on ltameressa yleisesti esiintyvan Modularia spumigerna —nimisen
levan tuottama maksamyrkly.

Tutkitut laittet: Watman RO 100 LP ja
Watman RO 100 MP

Tutkimuksen kulku: Modulariinilla kontamineitunutta Suomenlahden merivetta puhdistettiin
tutkittavilla laitteilla yhitdjaksoisesti 2 vrk ajan. Tutkimuksen alussa puhdistetiu
vesl ja rejekli palautettiin raakavesiséiliédn, Tutkimuksen aikana raakaveden
nodulariini- ja suolapiloisuutta vakevditettiin kahdessa vaiheessa poistamalla
puhdistettua vetta. Raakaveden nodulariinipitoisuus ali tutkimuksen alussa
9.4 ug/l ja lopussa 33,6 ug/l ja johtokyky vastaavasti 8 90 mSfcm ja yli 20
msSicm,

Raakaveden ja puhdistetun veden nodulariinipitoituus mantettiin
nestekromatografisesti. Nodularinin kvantitoimisraja on kaytetylla menetelmalla
0,2 ug/l. Negatiivisten tulosten oikeellisuus tarkastettiin otannalla
massaspektrometrisesti (LC-MSTOF).

Puhdistuskoe suoritettiin Santahaminassa 12.-14.06.2001

Tutkimuksen tulos: Tutkittujen laitteiden tuottamassa puhdasvedessi ei missiidn vaiheessa
todettu nodulariinia.

Helsingissa 21.05.2002
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Erkki Vuorn professori
rekisterdity toksikologi

Maksutta

Tutkimustodistuksen tietoja ei saa esittda julkisest
mainonnassa ennen kuin tutkimusraportti on julkaistu.
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